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от 22 ноября 2022 r. 

4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИR

Таблица2 

№ 
Наименование средств 

п/11 
измерений и испытательного Тил, марка 

оборудования 

1. Гониофотометр RlGO-801 

2. 
Измеритель мощности 

WT310 
цифровой 

3. 
Барометр-анероид 

БАММ-1 
метеорологический 

4. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (61) 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Т б 3 Э а лица - -лектрические параметры 

№ образца Параметры 

7216 Активная мощность, Вт 

Т б 4 С а лица - ветовые и спекrоальные параметры

№обраща Параметры 

7216 Световой поток, лм 

Т б 5 Р а лица - аспDеделение силы света

Заводской 
Дата поверки калибровки, 

(инвентарный) 
апестации 

номер 
Свидетельство о rюверкс 

801-79
№С-А/12-09-2022/ 188183809, 
выдано ФГУП «ВНИИОФИ», 

до l 1.09.2023r. 
Свидетельство о поверке 

СЗRК20043Е 
№С-ВМ/1 l-08-2022/178090238, 

выдано ФБУ "Пензенский ЦСМ" 
до 09.08.20271-. 

Свидетельство о поверке 

1036 
№С-АК/11-03-2022/138753998, 

выдано ФБУ "Мордовский ЦСМ" 
ДО ]0.03.2023r. 

Свидетельство о поверке 

61215 
№C-BM/10-12-2021/l l 7526140, 

выдано ФБУ "Пензенский ЦСМ" 
ДО 09.12.2022r. 

Значения, с учетом расщиренной неопределённости 
при коэффициенте охвата k=2 

102,4± 1,0 

Значения 

16500 

Меридиональный угол у 
Сила света, кд/клм, для экватооиальных "ГЛОВ С 

оо 90° 180° 270° 

0,0 281 28] 281 281 
1,5 281 293 282 270 
3,0 282 304 283 261 
4,5 283 315 285 253 
6,0 284 323 287 247 
7,5 287 332 290 241 
9,0 289 341 293 236 

10,5 292 349 295 231 
12,0 295 358 298 227 
13,5 298 365 302 223 
15,0 302 373 305 219 
16,5 306 378 309 215 
18,0 309 383 313 211 
19,5 313 386 317 207 
2l,0 318 388 322 203 
22,5 322 387 326 198 
24,0 327 385 331 193 
25,5 331 382 336 188 
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