


2. Цель испытаний
Проведение светотехнических испытаний образuа светодиодный светильник Econex Spark 70 

(BIIД 11СПЫТ31111Я) (на11менован11е юдет1я) 

W3 5000К G2 S/N: 131868 на соответствие требованиям заказчика. 

3. Условия проведения испытаний:

Температура: 
Влажность: 
Давление: 

24,0 °С: 
-�--

46,0 %; 
�,....,,..,_ __ 

98,7 кПа 
-�--

(НД на издел11е) 

-

4. Нормативная документац� на методы испытаний: ГОСТ Р 54350-2015.

Измерения проводились пр� ртабилизироваю-!ом напряжении питания U=230B. 

5 Об . орудование, используемре при испытаниях: 
№ ,. ' Номер свидетельства 

Наименование СИ (ИОJ Тип СИ (ИО) Зав.№ (Инв.№) 
п/п (аттестата) 

Комплекс измерительный 
.. 

Свидетельство о поверке 
1 

( гониофотометр ) 
RIOO 801 № 2008/342 

№873 8/ 19-0 от 26.11.2019г. 

2 
Измеритель мощности 

WTЗI0 №C2QB1701 IV 
Свидетельство о поверке 

цифровой №СП 1066898 от 05.02.2016г . 

Прибор комбинированный. 
ТКА-ПКМ Свидетельство о поверке 

3 Измеритель температуры и 
(модель 20) 

№20 268l п 
№СП 2770208 от 09.10.2019г. 

влажности воздуха 

4 
Барометр-анероид 

М- 67 № 75 
Свидетельство о поверке 

контрольный №СП 2584188от 15.ОЗ.2019г. 

6. Измерение светового потока и электрических характеристик:

№ п/п Измеренный параметр Измеренное значение 
1 Световой поток светильника Ф, лм 
2 Потребляемый ток 1, А 
3 Потребляемая мощность Р. Вт 
4 Коэффиuиент мощности 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Старший инженер-испытатель 

11 380 
0,315 
66,8 
0,98 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Порубав А.В. 
(Ф.И.О.) 
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